
Рентген с калибровочным 
объектом

Для корректного определения масштаба рентген изображения необходимо 
выполнить калибровку снимка

1. Использование калибровочного объекта

Для правильного установления масштаба рекомендуется применять 
калибровочную сферу известного диаметра

При отсутствии калибровочной сферы допускается использование любого 
объекта с заранее известными точными размерами, например:

- головки эндопротеза

- кортикального винта

- другого импланта с известным диаметром

2. Правильное расположение калибровочного ориентира

Калибровочный объект следует располагать:

- с внутренней поверхности бедра

- в одной фронтальной плоскости с головкой бедренной кости

- максимально близко к анатомической области планирования

 Неправильное расположение (ближе к детектору или к источнику излучения) 
приводит к ошибке масштабирования

3. Калибровка в программном обеспечении

В программе планирования BonaPlanner 2D масштаб может быть установлен 
двумя способами:

Определение диаметра калибровочной сферы (головки эндопротеза)

— программа распознаёт сферу и рассчитывает масштаб изображения 
(необходимо указать диаметр сферы)

Ручная калибровка по линейному измерению

— пользователь указывает известный размер объекта с помощью инструмента 
«линейка»




